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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 208/2019 — Feas.

PREGAO ELETRONICO N° 117/2019.

OBJETO: SELECAO DE PROPOSTAS PARA AQUISICAO, ATRAVES DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS, DE PAPEL GRAU CIRURGICO (04 ITENS), PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA FEAS PELO PERIODO DE 12 MESES.

CRITERIO: MENOR PRECO ITEM.

Aos 23 dias do més de dezembro de 2019, a Pregoeira devidamente
designada efetuou julgamento do Pregdao em epigrafe. Apds detida andlise das propostas,
dos lances, amostras e, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de
Embasamento, bem como a analise do setor requisitante/técnico da Feas — ANEXO I, a
Pregoeira resolveu:

1) Desclassificar para a empresa Biovalic Comercio De Equipamentos
Medicos Ltda., o(s) item(ns): ITEM 04: CODIGO 4360 / PAPEL GRAU CIRURGICO 80
MM DE LARGURA (EXCLUSIVO ME/EPP), uma vez que teve sua amostra reprovada
quando em teste.

2) Classificar para a empresa Medefe Produtos Medicos Hospitalares Ltda.
o(s) item(ns):
3 ITEM 04: CODIGO 4360 / PAPEL GRAU CIRURGICO 80 MM DE
LARGURA (EXCLUSIVO ME/EPP); conforme especificagdes inseridas e
previstas em edital.
Quantidade: 60 bobinas
Valor unitario: R$ 41,94
Valor total: R$ 2.516,40
Marca: HARBO

3) Desclassificar para a empresa Medk Res Importacao E Comercio De
Produtos Medico Hospitalar Ltda EPP., o(s) item(ns): ITEM 01: CODIGO 212820
/ PAPEL GRAU-CIRURGICO 120MM DE LARGURA, ITEM 04: CODIGO 4360 / PAPEL
GRAU CIRURGICO 80 MM DE LARGURA (EXCLUSIVO ME/EPP), por estar acima do
preco estimado como maximo para o(s) referido(s) item(ns), conforme disposto no
item 8.11 do Edital de Embasamento.

4) Classificar para a empresa Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares
Ltda. o(s) item(ns):

. ITEM 01: CODIGO 212820 / PAPEL GRAU-CIRURGICO 120MM DE

LARGURA; conforme especificagOes inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 100 bobinas

Valor unitario: R$ 39,38

Valor total: R$ 3.938,00

Marca: DUOTEC
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e ITEM 02: CODIGO 12914 / PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM DE
LARGURA; conforme especificagdes inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 120 bobinas

Valor unitario: R$ 49,50

Valor total: R$ 5.940,00

Marca: DUOTEC

e ITEM 03: CODIGO 11320 / PAPEL GRAU-CIRURGICO 200mm DE
LARGURA; conforme especificagdes inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 150 bobinas

Valor unitario: R$ 67,00

Valor total: R$ 10.050,00

Marca: DUOTEC

5) Desclassificar para a empresa Saudmed Distribuidora De Produtos
Hospitalares., o(s) item(ns): ITEM 04: CODIGO 4360 / PAPEL GRAU CIRURGICO 80
MM DE LARGURA (EXCLUSIVO ME/EPP), uma vez que nao apresentou documentos e
amostras solicitados junto ao Oficio n® 119/2019-CPL/FEAS.

Informo que a classificacdo acima se refere as empresas que restaram melhor
classificadas — item a item, conforme previsto em Edital - itens 9.5 e 11; assim sendo, as
demais empresas (que nao foram desclassificadas acima), mantém suas propostas
classificadas e, sendo necessario, serdao convocadas a apresentar a documentacdao de
classificacdo da proposta e habilitacao, conforme disposto no art. 30, §1° do Decreto
Municipal n® 1235/2003".

Por fim, apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificacao acima a Pregoeira analisou os documentos relativos a habilitagao, considerando
os fatores de habilitacdo previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

1) JULGAR HABILITADA a(s) empresa(s): Medefe Produtos Médicos

Hospitalares Ltda., Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares Ltda.

**Nao houve item(ns) deserto(s) ou fracassado(s).

TOTAL GERAL DO PREGAO ELETRONICO N° 117/2019 — FEAS: R$ $ 22.444,40
(vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

1 Art. 30. O pregoeiro analisara os lances das empresas classificadas, verificando a sua aceitabilidade quanto ao
objeto, atendimento ao descritivo solicitado e valor, decidindo motivadamente a respeito.

§ 19 — caso o menor preco classificado desatender as exigéncias do Edital de embasamento quanto a sua
proposta de preco, o licitante sera desclassificado, sendo obrigatéria a motivacao desta desclassificagdo por parte
do pregoeiro e da equipe de apoio e serd analisada a proposta de preco do segundo classificado e assim
sucessivamente.
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Tendo em vista o periodo de gozo de férias de um dos membros da equipe de apoio do
presente certame, qual seja, Janaina Barreto Fonseca, a presente Ata foi assinada pela
Pregoeira e Equipe de Apoio remanescente.

Ci LS 3
SCURTRA &

KAMILA TOLARI FANECO JULIANO EUGENIO DA SILVA
Pregoeira Equipe de apoio
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Curitiba, 27 de novembro de 2019.
Memorando n.° 136/2019 - Compras/Feaes Z%

De: Coordenadora de Compras/Feaes

Para: Comissdo Permanente de Licitagdo/Feaes - A/C Kamila Tolari Faneco
Referente: Pregao Eletrénico n° 117/2019 - Feaes

Apo6s andlise das documentagbes exigidas no Anexo | “DOCUMENTOS
EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAGAO DA (S) PROPOSTA (S)”, informamos:

As empresas listadas abaixo, apresentaram os documentos exigidos nos itens
5.1 e 5.2 do Anexo |, do Edital de Embasamento:

v BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA;

v MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:

v SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Em relag&o aos itens cotados, informo:

Item 01: Cédigo 212820 / Papel Grau Cirtirgico 120mm x 100m:
e A empresa MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA apresentou a documentagdo exigida no Anexo | do Edital de

Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA — 10 METROS

Item 02: Cédigo 12914 / Papel Grau Cirtrgico 150mm x 100m:
e A empresa MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA apresentou a documentagdo exigida no Anexo | do Edital de

Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA — 10 METROS

Item 03: Codigo 11320 / Papel Grau Cirurgico 200mm x 100m:
o A empresa MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA apresentou a documentagdo exigida no Anexo | do Edital de

1
Feas — Fundagdo Estatal de Atengdo a Saude
E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n® 90 — CEP: 81110-522
Curitiba - PR
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Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA — 10 METROS

Item 04: Codigo 4360 / Papel Grau Cirurgico 80mm x 100m: %
e A empresa BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
apresentou a documentagdo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento, a
qual estava de acordo com o solicitado, porém, esse item foi reprovado pelo
setor requisitante no Pregdo Eletronico 93/2019 conforme ficha de analise

técnica em anexo. Desta forma, a empresa foi desclassificada.

Solicito a documentagéo e amostra (10 metros) do 2° colocado para o Item 04: Cédigo
— 4360 / Papel Grau Cirargico 80mm x 100m.

0
\%‘J\A o m C:U'dkm

Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas

Feas — Fundagdo Estatal de Atencdo a Saude

E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n® 90 — CEP: 81110-522
Curitiba - PR
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FICHA DE ANALISE TECNICA

Item 08: 4360/ Papel Grau Cirurgico 80 MM de largura: Embalagem tubular descartavel,
termosselavel, para esterilizacdo de material médico -hospitalar em autoclave a vapor e
oxido de etileno, medindo 80mm de largura, dupla face. Uma das faces em papel grau-
cirurgico cuja composigdo consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isenta
de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradaveis
quando umida ou seca, que nao solte fibras ou felpas durante o uso normal, com gramatura
de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada. A outra face em filme laminado transparente,
multimarcas, colorido, para facilitar a identificacdo e localizacdo de possiveis falhas durante
o processo de selagem, que seja completamente resistente ao rasgo durante o processo de
abertura evitando resquicios de filme no papel e composto por poliéster especial e
polipropileno, gramatura 54g/m2. Resisténcia ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas
laterais com tripla selagem de filetes de vapor nominal minimo de 09mm de largura em toda
a extensdo, com indicadores quimicos para esterilizagdo a Vapor Saturado e Oxido de
Etileno, espagados a cada 10cm impresso de forma nitida, com orientacdes que indiquem o
sentido correto de abertura. Os indicadores quimicos devem possuir no minimo 1 a 2 cm? de
area. O papel grau cirurgico deve cumprir as exigéncias da norma NBR 1246/14707. As
embalagens deverdo ser identificadas individualmente com o numero de Registro no
Ministério da Saude. A embalagem tubular devera apresentar numero de lote e a medida
impressa a no minimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade. O material devera ser
acondicionado em embalagem prépria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que
deverdo constar externamente os seguintes dados: data de fabricagao, validade, lote, nome
do fabricante e nimero de Registro no Ministério da Saude. Sera aceita variagéo de + 10%
para mais ou para menos, na largura do produto. Apresentagdo: Bobina de 100m de
comprimento. MARCA/ MODELO: Sispack.

OBS. A analise do produto deve ater- se estritamente aos requisitos acima
estabelecidos. Analises realizadas subjetivamente serdo desconsideradas e o produto
sera sumariamente classificado.

ANALISE
O material atende ao descritivo? (%7) sim () nao

JUSTIFICATIVA:

Conclusdo do teste realizado: () APROVADO ( £ ) REPROVADO
JUSTIFICATIVA: f"«x\fu«}x--.m e e A0

‘\\~ .\\\\ Curitiba, =* de S~ de 2019.
‘ Ai“ el
/\f‘ Oorg/ﬁ%/rﬁ\blﬂ
NomeYcanmbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsavel pela avaliagao do responsavel pela avaliagao
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FICHA DE ANALISE TECNICA

ITEM 01: CODIGO 212820 / PAPEL GRAU-CIRURGICO 120mm DE LARGURA:

Embalagem tubular descartavel, termosselavel, para esterilizagdo de material médico-hospitalar
em autoclave a vapor e ¢xido de etileno, medindo 120mm de largura, dupla face. Uma das faces
em papel grau-cirirgico cuja composicdo consiste em polpa de madeira quimicamente
branqueada, isenta de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores
desagradaveis quando umida ou seca, que n&o solte fibras ou felpas durante o uso normal, com
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada. A outra face em fime laminado
transparente, multimarcas, colorido, para facilitar a identificagao e localizacdo de possiveis falhas
durante o processo de selagem, que seja completamente resistente ao rasgo durante o processo
de abertura evitando resquicios de filme no papel e composto por poliéster especial e
polipropileno, gramatura 54g/m2. Resisténcia ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas
laterais com tripla selagem de filetes de vapor nominal minimo de 09mm de largura em toda a
extensdo, com indicadores quimicos para esterilizagdo a Vapor Saturado e Oxido de Etileno,
espacados a cada 10cm impresso de forma nitida, com orientagdes que indiquem o sentido
correto de abertura. Os indicadores quimicos devem possuir no minimo 1 a 2 cm? de area. O
papel grau cirlrgico deve cumprir as exigéncias da norma NBR 1246/14707. As embalagens
deverao ser identificadas individualmente com o nimero de Registro no Ministério da Saude. A
embalagem tubular devera apresentar nimero de lote e a medida impressa a no minimo cada
155 mm permitindo rastreabilidade. O material devera ser acondicionado em embalagem propria
de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverdo constar externamente os seguintes
dados: data de fabricago, validade, lote, nome do fabricante e nimero de Registro no Ministério
da Saude.

Sera aceita variagdo de + 10% para mais ou para menos, na largura do produto.

Apresentagao: Bobina de 100 m de comprimento.

MARCA: DUOTEC

ANALISE:

O material atende ao descritivo? ( > ) sim () ndo
JUSTIFICATIVA:

Conclus&o do teste realizado: ( X7APROVADO ( ) REPROVADO
JUSTIFICATIVA:

Curitiba, _Jé de Ry . de 2019.
g .

I: : Ny
(r:m(ls(()]. Koller

(0]
COREN-& ?’”’:31

Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsavel pela avaliagao do responsavel pela avaliagao

Feas - Fundagao Estatal de Atengdo a Satde
E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n® 90 — CEP: 81110-522
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FICHA DE ANALISE TECNICA

ITEM 02: CODIGO 12914 / PAPEL GRAU CIRURGICO 150mm DE LARGURA:
Embalagem tubular descartavel, termosselavel, para esterilizacdo de material meédico-hospitalar
em autoclave a vapor e 6xido de etileno, medindo 150mm de largura, dupla face. Uma das faces
em papel grau-cirdrgico cuja composicdo consiste em polpa de madeira quimicamente
branqueada, isenta de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias téxicas, corantes, odores
desagradaveis quando Umida ou seca, que n3o solte fibras ou felpas durante o uso normal, com
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada. A outra face em filme laminado
transparente, multimarcas, colorido, para facilitar a identificagéo e localizagdo de possiveis falhas
durante o processo de selagem, que seja completamente resistente ao rasgo durante o processo
de abertura evitando resquicios de filme no papel e composto por poliéster especial e
polipropileno, gramatura 54g/m2. Resisténcia ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas
laterais com tripla selagem de filetes de vapor nominal minimo de 09mm de largura em toda a
extensdo, com indicadores quimicos para esterilizagdo a Vapor Saturado e Oxido de Etileno,
espagados a cada 10cm impresso de forma nitida, com orientagbées que indiquem o sentido
correto de abertura. Os indicadores quimicos devem possuir no minimo 1 a 2 cm? de area. O
i papel grau cirtrgico deve cumprir as exigéncias da norma NBR 1246/14707. As embalagens
deverdo ser identificadas individualmente com o numero de Registro no Ministério da Saude. A
embalagem tubular devera apresentar niumero de lote e a medida impressa a no minimo cada
155 mm permitindo rastreabilidade. O material devera ser acondicionado em embalagem propria
de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverdo constar externamente os seguintes
dados: data de fabricagdo, validade, lote, nome do fabricante e nimero de Registro no Ministério
da Saude.
Sera aceita variagdo de + 10% para mais ou para menos, na largura do produto.
Apresentagao: Bobina de 100 m de comprimento.
MARCA: DUOTEC

ANALISE:

O material atende ao descritivo? ( %~ ) sim () ndo
JUSTIFICATIVA:

Conclusao do teste realizado: ( ") APROVADO ( ) REPROVADO
JUSTIFICATIVA:

Curitiba, J& de @66 de 2019.

Francisco J. Koller

rd()CC - CME
C R 113.641
Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsavel pela avaliagao do responsavel pela avaliagao

Feas — Fundagao Estatal de Atengédo a Saude
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FICHA DE ANALISE TECNICA

ITEM 03: CODIGO 11320 / PAPEL GRAU-CIRURGICO 200mm DE LARGURA:

Embalagem tubular descartavel, termosselavel, para esterilizagio de material médico-hospitalar
em autoclave a vapor e ¢xido de etileno, medindo 200mm de largura, dupla face. Uma das faces
em papel grau-cirirgico cuja composigdo consiste em polpa de madeira quimicamente
branqueada, isenta de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores
desagradaveis quando imida ou seca, que n&o solte fibras ou felpas durante o uso normal, com
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada. A outra face em filme laminado
transparente, multimarcas, colorido, para facilitar a identificaczo e localizagéo de possiveis falhas
durante o processo de selagem, que seja completamente resistente ao rasgo durante o processo
de abertura evitando resquicios de filme no papel e composto por poliéster especial e
polipropileno, gramatura 54g/m2. Resisténcia ao calor em ambasas faces até 140°C, bordas
laterais com tripla selagem de filetes de vapor nominal minimo de 09mm de largura em toda a
extens&@o, com indicadores quimicos para esterilizagdo a Vapor Saturado e Oxido de Etileno,
espagados a cada 10cm impresso de forma nitida, com orientages que indiquem o sentido
correto de abertura. Os indicadores quimicos devem possuir no minimo 1 a 2 cm? de area. O
papel grau cirtrgico deve cumprir as exigéncias da norma NBR 1246/14707. As embalagens
dever&o ser identificadas individualmente com o nimero de Registro no Ministério da Satude. A
embalagem tubular devera apresentar nimero de lote e a medida impressa a no minimo cada
155 mm permitindo rastreabilidade. O material devera ser acondicionado em embalagem propria
de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverdo constar externamente os seguintes
dados: data de fabricacéo, validade, lote, nome do fabricante e nimero de Registro no Ministério
da Saude.

Sera aceita variagéo de + 10% para mais ou para menos, na largura do produto.

Apresentacéo: Bobina de 100m de comprimento.

MARCA: DUOTEC

ANALISE:

O material atende ao descritivo? ( Cﬁsim ( )nao
JUSTIFICATIVA:

Concluséo do teste realizado: ( d/)APROVADO ( ) REPROVADO
JUSTIFICATIVA:

Curitiba, J& de Q_</01~ de 2019.

Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsavel pela avaliagao do responsavel pela avaliagao

Feas — Fundagao Estatal de Atengédo a Saude

E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
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Curitiba, 18 de dezembro de 2019.
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Memorando n.° 145/2019 - Compras/Feaes @

De: Coordenadora de Compras/Feaes
Para: Comissdo Permanente de Licitagdo/Feaes - A/C Kamila Tolari Faneco

Referente: Pregdo Eletronico n°® 117/2019 - Feaes

Apo6s analise das documentacdes exigidas no Anexo | “DOCUMENTOS
EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAGAO DA (S) PROPOSTA (S)”, informamos:

As empresas listadas abaixo, apresentaram os documentos exigidos nos itens
5.1 e 5.2 do Anexo |, do Edital de Embasamento:
v MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA;

Em relagéo aos item cotado, informo:

Item 04: Cédigo 4360 / Papel Grau Cirargico 80mm x 100m:
e A empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

apresentou a documentac&o exigida no Anexo | do Edital de Embasamento, a

qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi

classificada.

:7‘/6‘3&0\ e I s

Fabiana Martins
Coordenadora de Compras Feas

Feas — Fundacéo Estatal de Atencdo a Salide

E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n® 90 — CEP: 81110-522
Curitiba - PR
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FICHA DE ANALISE TECNICA

ITEM 04: CODIGO 4360 / PAPEL GRAU CIRURGICO 80 MM DE LARGURA (EXCLUSIVO
ME/EPP): Embalagem tubular descartavel, termosselavel, para esterilizagio de material médico -
hospitalar em autoclave a vapor € 4xido de etileno, medindo 80mm de largura, dupla face. Uma das
faces em papel grau-cirirgico cuja composicio consiste em polpa de madeira quimicamente
branqueada, isenta de furos, rasgos, rugas manchas, substancias tdxicas, corantes, odores
desagradaveis quando Umida ou seca, que n3o solte fibras ou felpas durante o uso normal, com
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada. A outra face em filme laminado transparente,
multimarcas, colorido, para facilitar a identificacdo e localizagdo de possiveis falhas durante o processo
de selagem, que seja completamente resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando
resquicios de filme no papel e composto por poliéster especial e polipropileno, gramatura 54g/m2.
Resisténcia ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com tripla selagem de filetes de
vapor nominal minimo de 09mm de largura em toda a extensdo, com indicadores quimicos para
esterilizagdo a Vapor Saturado e Oxido de Etileno, espacados a cada 10cm impresso de forma nitida,
com orientacdes que indiqguem o sentido correto de abertura. Os indicadores quimicos devem possuir
no minimo 1 a 2 cm? de area. O papel grau cirlrgico deve cumprir as exigéncias da norma NBR
1246/14707. As embalagens deverao ser identificadas individualmente com o nimero de Registro no
Ministério da Saude. A embalagem tubular deveré apresentar nimero de lote e a medida impressa a
no minimo cada 155 mm permitindo rastreabilidade. O material deverad ser acondicionado em
embalagem propria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que deverdo constar externamente
os seguintes dados: data de fabricagdo, validade, lote, nome do fabricante e nimero de Registro no
Ministério da Salde. Serd aceita variacdo de + 10% para mais ou para menos, na largura do produto.
Apresentagdo: Bobina de 100m de comprimento

MARCA: Harbo.

ANALISE
O material atende ao descritivo? ( il ) SIM ( ) NAO
JUSTIFICATIVA:
Conclus3o do teste realizado: (& ) APROVADO ( ) REPROVADO
JUSTIFICATIVA:

Curitiba, JA de e de 2019.

COR 113.641
=N 3 : -
Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsével pela avaliagdo do responsavel pela avaliagdo

*Solicito que a referida analise seja entregue no prazo méximo de 48h (teis (até 19/12/2019), a fim
de que nao restem prejudicados os demais prazos do certame.
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