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ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo Administrativo n°: 22/2020.
Pregéo Eletrénico n°: 19/2020.

Objeto: “Registro de pregos para futuro
fornecimento de equipamentos
hospitalares”.

Aos vinte e oito dias do més de abril do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro
devidamente designado efetuou o julgamento do pregao eletrdbnico em epigrafe.
Apos analise das propostas, dos lances e da habilitacdo das empresas,
considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em
conformidade com os documentos de analise técnica que se encontram anexados a
esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (Cdodigo 219767 — Aquecedor de Fluidos de Baixo

Fluxo), a classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Hecadi Equipamentos Medicos Ltda. resolveu-se por
classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou
todas as condi¢des editalicias, seja quanto a entrega de documentacao,
seja quanto a especificagbes técnicas, conforme os documentos de
analise técnica em anexo. Marca: KEEWELL FT 1800, Valor unitario: R$
10.290,0000, Quantidade: 1 unidade, Valor total: R$ 10.290,00.

No que diz respeito ao item 02 (Cddigo 218718 — Bisturi Eletrénico), a classificagao

de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Medical Cirargica Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condigbes editalicias, seja quanto a entrega de documentacdo, seja
quanto a especificagbes técnicas, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: Medcir Modelo Powercut 300W, valor unitario:
R$ 23.200,00, quantidade: 1 unidade, valor total: R$ 23.200,00.

No que diz respeito ao item 03 (Codigo 219768 — Foco Cirurgico Portatil LED):
1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda.: resolveu-se
por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto
proposto pela empresa ndo atende ao solicitado em edital de
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embasamento, mais especificamente quanto a ndo possuir bateria com
autonomia de 04 horas e nem sistema de alimentac&o bivolt, conforme os
documentos de analise técnica em anexo. Marca: Inpromed, valor
unitario: R$ 16.973,00.

2°. Licitante: Cirurgica Itamaraty Comercial Eireli: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto
proposto pela empresa ndo atende ao solicitado em edital de
embasamento, mais especificamente quanto a nido possuir iluminacéo
minima em sua cupula de 130.000 lux. Seu produto proposto oferece
somente 100.000 lux, conforme os documentos de analise técnica em
anexo. Marca: MEDPEJ modelo FL-2000 ALD12E, valor unitario: R$
16.974,00.

3°. Licitante: Priom Tecnologia Em Equipamentos Eirele ME: resolveu-se
por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto
proposto pela empresa ndo atende ao solicitado em edital de
embasamento, mais especificamente quanto a ndo possuir autonomia de
funcionamento minimo de 4 horas na luminosidade maxima (em bateria) e
nao possuir luminosidade minima de 130.000 Ilux, conforme os
documentos de analise técnica em anexo. Marca: INPROMED, valor
unitario: R$ 17.000,00.

4°. Licitante: KSS Comércio E Industria De Equipamentos Médico Ltda:
resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o
produto proposto pela empresa ndo atende ao solicitado em edital de
embasamento, mais especificamente quanto a ndo possuir luminosidade
minima de 130.000 lux, conforme os documentos de analise técnica em
anexo. Marca: KSS modelo SKYLED 120 AUX, valor unitario: R$
17.000,01.

5°. Licitante: Caobianco Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-
se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto
proposto pela empresa ndo atende ao solicitado em edital de
embasamento, mais especificamente quanto a ndo possuir luminosidade
minima de 130.000 lux, conforme os documentos de analise técnica em
anexo. Marca: Inpromed, valor unitario: R$ 18.158,00.

6°. Licitante: BH Laboratérios Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de
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precos acima do maximo permitido em edital de embasamento. Marca:
MEDPEJ, valor unitario: R$ 24.268,86.

7°. Licitante: Hecadi Equipamentos Médicos Ltda: resolveu-se por
desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa
manteve proposta de precos acima do maximo permitido em edital de
embasamento. Marca: Mindray, valor unitario: R$ 38.000,00.

No que diz respeito ao item 04 (Cdodigo 219769 — Mesa Cirurgica), a classificagéo de

propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Barrfab Ind. Com. Importacdo e Exportagdo De
Equipamentos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta
para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condigdes
editalicias, seja quanto a entrega de documentagédo, seja quanto a
especificagdes técnicas, conforme os documentos de analise técnica em
anexo. Marca: Barrfab, valor unitario: R$ 52.250,00, quantidade: 1
unidade, valor total: R$ 52.250,00.

No que diz respeito ao item 05 (Codigo 219770 — Eletroencefaléografo capaz de
realizar exames em vigilia):
Nao houve propostas cadastradas, de sorte que o resultado declarado é
deserto.

No que diz respeito ao item 06 (Codigo 219771 — Venoscopio — Localizador de Veias

Periféricas):
1°. Licitante: Klemmen Importacoes Eireli EPP: resolveu-se por classificar
sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condi¢gbes editalicias, seja quanto a entrega de documentagdo, seja
quanto a especificagbes técnicas, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: Duan Venoscopio IV Plus, valor unitario: R$
1.444,00, quantidade: 10 unidades, valor total: R$ 14.440,00.

Apos o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificagao
acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a habilitagdo e julgou
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habilitadas as empresas: Barrfab Ind. Com. Importacdo e Exportagdo De
Equipamentos Hospitalares Ltda.; Hecadi Equipamentos Medicos Ltda.; Klemmen
Importacoes Eireli EPP e Medical Cirurgica Ltda.

N
25~ CURITIBA, .93
L ‘«‘"i“ &P

Total geral dos primeiros colocados dos itens do pregdo eletronico n°: 19/2020: R$
100.180,00.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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Memorando n.° 030/2020 — Eng.? Clinica/FEAS
Curitiba, 16 de marco de 2020.

De: Eng.? Clinica/FEAES.
Para: Comissao Permanente de Licitagdes - CPL | FEAES
A/C Sra. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregao Eletronico n° 019/2020 — Feas

Apos analise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para
a classificagao da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentagao:
e Hecadi Equipamentos Médicos Eireli.

Em relacdo aos itens cotados, no que diz respeito as documentagoes apresentadas,
informo:

Item 01: Coédigo 219767 / Aquecedor de Fluidos de Baixo Fluxo
A empresa Hecadi Equipamentos Médicos Eireli. apresentou a documentacao
exigida no Anexo | do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o
solicitado. Apoés a analise dos documentos apresentados por essa empresa, O
Aquecedor de Fluidos de Baixo Fluxo, marca Keewell, modelo FT 1800, com registro
na ANVISA N° 80040730077, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do
Pregao Eletronico N° 019/2020 — FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,

Bobott Sl Dlyp .
Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 031/2020 — Eng.? Clinica/FEAS

Curitiba, 16 de margo de 2020.

De: Eng.? Clinica/FEAES.
Para: Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL | FEAES
A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregdo Eletrénico n° 019/2020 — Feas

Apos andlise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para a
classificacao da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentacéo:
e Medical Cirurgica LTDA.

Em relac&o aos itens cotados, no que diz respeito as documentagdes apresentadas, informo:

Item 02: (Codigo 218718) Bisturi Eletrénico

A empresa Medical Cirurgica LTDA. apresentou a documentagéo exigida no Anexo | do Edital
de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, apds a analise
dos documentos apresentados por essa empresa, do Bisturi Eletronico, marca MEDCIR,
modelo POWERCUT 300 LED, com registro na ANVISA N° 10232100042, a fim de se realizar
uma analise mais aprofundada para COMPROVAGCAO de que esse equipamento
apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregéo
Eletréonico N° 019/2020 — FEAS conforme caracteristicas discriminadas no Manual do
Equipamento apresentado, solicitamos a empresa Medical Cirurgica LTDA. a AMOSTRA do
Bisturi Eletrénico, marca MEDCIR, modelo POWERCUT 300 LED, conforme previsto no item
10 do Pregéo Eletrénico n® 019/2020 — Feas.

Atenciosamente,

Pl bibot B

Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 053/2020 — Eng.? Clinica/FEAS
Curitiba, 22 de abril de 2020.

De: Eng.? Clinica/FEAES.
Para: Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL | FEAES
A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregao Eletrénico n° 019/2020 - Feas

Apos analise das documentagoes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para a
classificagao da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentagao:
e Medical Cirurgica LTDA.

Em relag&o aos itens cotados, no que diz respeito as documentagdes apresentadas, informo:

Item 02: (Codigo 218718) Bisturi Eletronico
A empresa Medical Cirurgica LTDA. apresentou a documentacao exigida no Anexo | do Edital
de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado, e também apresentou na ultima
semana a amostra do Bisturi Eletronico, marca MEDCIR, modelo POWERCUT 300 LED, com
registro na ANVISA N° 10232100042. Isto posto, foi possivel COMPROVAR que o Bisturi
Eletronico ofertado por esta empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do
Pregao Eletrénico N° 019/2020 — FEAS. Desta forma, a empresa foi CLASSIFICADA.

Atenciosamente,

2 ) ] 7]

Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 032/2020 — Eng.? Clinica/FEAS
Curitiba, 16 de margo de 2020.

De: Eng.2 Clinica/FEAES.
Para: Comissdo Permanente de Licitagées - CPL | FEAES
A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregao Eletrénico n® 019/2020 — Feas

Apos andlise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para a classificagao
da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentagao:
¢ Medefe Produtos Médico-Hospitalares LTDA.

Em relagéo aos itens cotados, no que diz respeito as documentaces apresentadas, informo:

Item 03: (Codigo 219768) Foco Cirurgico Portatil LED

e A empresa Medefe Produtos Médico-Hospitalares LTDA. apresentou a documentagao
exigida no Anexo | do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado.
ENTRETANTO, apos a andlise dos documentos apresentados por essa empresa, 0 Foco
Cirtrgico Portatil LED, marca Inpromed, modelo INP 4F, com registro na ANVISA N°
80131170002, NAO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 03 do Preg&o Eletronico N°
019/2020 — FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Sistema de alimentagao bivolt de 100 V a 230
V: Bateria recarregavel de 4 horas na luminosidade maxima.” Enquanto que o Foco
Cirurgico Portatil LED proposto por esse fornecedor NAO POSSUI bateria com autonomia
de 04 horas e nem sistema de alimentac&o bivolt, conforme verificado em sua Proposta de
Pregos a qual informa que:
“O sistema ativa automaticamente o sistema debaterias auxiliar, permitindo a continuidade
do funcionamento do foco cirurgico por até 180 minutos.”
“Tensao de Alimentagdo: 110-127 V / 220-230V”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser
DESCLASSIFICADA.

,  Atenciosamente,
bt bt Sorlloponm
Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 042/2020 — Eng.? Clinica/FEAS
Curitiba, 25 de margo de 2020.

De: Eng.2 Clinica/FEAES.
Para: Comissdo Permanente de Licitagées - CPL | FEAES
A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva:

Referente: Pregao Eletrénico n° 019/2020 — Feas

Apos analise das documentagbes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para a
classificagao da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentacao:
e Cirurgica Itamaraty Comercial EIRELI.

Em relacdo aos itens cotados, no que diz respeito as documentagbes apresentadas,
informo:

Item 03: (Codigo 219768) Foco Cirurgico Portatil LED

e A empresa Cirurgica Itamaraty Comercial EIRELI apresentou a documentagao exigida no
Anexo | do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado.
ENTRETANTO, apés a andlise dos documentos apresentados por essa empresa, o Foco
Cirtrgico Portatil LED, marca MEDPEJ, modelo FL-2000-ALD-12E, com registro na ANVISA
N° 80127840018, NAO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 03 do Pregao Eletronico
N° 019/2020 - FEAS. Pois, o edital solicita “(...)A cupula deve possuir iluminagdo minima de
130.000 Lux” Enquanto que o Foco Cirlrgico Portatil LED proposto por esse fornecedor
NAO POSSUI essa caracteristica, conforme verificado na pagina 09 do Manual de
Instrucdes Luminaria Cirtrgica FL — 2000 AL a qual informa que:

‘A lluminéncia do modelo Foco Auxiliar FL-2000-ALD-12E é de 100.000 Ix”

piNy;
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"MEDPEJ

TABELA 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS (CONTINUACAO)

\\

POTENCIA POTENCIA AUMENTAGAD
SRR TOTaL DO POR POTENCIA RUMINANCIA POR CABECOTE FUSIVEIS DA REDE
EQUIPAMENTO | CABEQOTE vy i) fweey 2% POR EQUIPAMENTO)
{weg E
“idro 5X20 mm T S4L,
Foco ausiliar FL- e 55 es5.a L0655 15 2500
2000 ALKALZ sl
Foco ausiiar FL- Vidro Sx2C mem T SAL,
zo00 1332 100,000 15 250
e 52,5 ss
ALMIZE
{7ah)
Foco ausiliar FLo "o %20 mm T SAL
2006 a7 1s 250
23 ES) 100
ALPALTESAL e
oa2e
Foco ausiiar FL- WhrG SAZ0 M T SAL,
82,5 s0 o 150,00 iy
2000 ALPAZS €5 50800 15 250V
Foco auxiiiar FL- idro 5820 mm T AL,
2000 115 s0 130 150,000 15 ¥
ALMSE/ALD2AE
Foco ausiliar FL- = = = Vidro SNZ0 pn T SAL,
2000 ALPAIS 62,5 g "6 16000 1s Froey
Foco susiiar FL- WIID SX20 mm T SAL,
2000 115 so 120 180000 15
ALMGSE/ SLDATE
Foco auxiiar FLo - = i T SAL
2000 ALMSE 625 - 76,5 s 15 v
FOCo ausiar FL- Sy
2 115 so 120 160 000 15 S
ALMSGE/SLDOSE

L Yl

MNOTA: A tumindncia () é gada a uma distdncia de 1000 mm com a tery

peratura de corem 4650 K

p

Dessa forma, com base em todos os ar

DESCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

_BLE Lt R ..

Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 045/2020 — Eng.? Clinica/FEAS
Curitiba, 30 de margo de 2020.

De: Eng.? Clinica/FEAES.
Para: Comissado Permanente de Licitagdes - CPL | FEAES
A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregao Eletronico n° 019/2020 - Feas

Apos analise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para a classificagao
da (s) proposta (s)”, informo:
A empresa listada abaixo, apresentou a documentagao:

e PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Em relag&o aos itens cotados, no que diz respeito as documentagdes apresentadas, informo:

Item 03: (Codigo 219768) Foco Cirurgico Portatil LED
e A empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME apresentou a documentagéo

exigida no Anexo | do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado.
ENTRETANTO, apés a analise dos documentos apresentados por essa empresa, o Foco Cirurgico
Portatil LED, marca Inpromed, modelo INP-SL300 Com Emergéncia, com registro na ANVISA N°
80131170002, NAO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 03 do Pregdo Eletrénico N°
019/2020 — FEAS. Pois, o edital solicita “(...)A clpula deve possuir iluminagdo minima de 130.000
Lux; Bateria recarregavel de 4 horas na luminosidade maxima.” Enquanto que o Foco Cirdrgico
Portatil LED proposto por esse fornecedor NAO POSSUI a autonomia de funcionamento em modo
bateria e nem a iluminagdo minima solicitada, conforme verificado no catélogo apresentado e na
especificacdo técnica desse equipamento disponivel em http://www.inpromeddobrasil.com.br/focos-
cirurgicos-sl-300/auxiliar-sI-300/ a qual informa:
“O Sistema de Emergéncia (Opcional) tem como finalidade manter o equipamento funcionando no
caso de falta de alimentac&o elétrica. O funcionamento € realizado através de sistema de baterias,
com carregador automatico incorporado, com autonomia de até 180 minutos”
“Luminancia no Campo Operatério (Lx) 100.000”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser
DESCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

S Y v o od
Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D

Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 050/2020 — Eng.2 Clinica/FEAS
Curitiba, 06 de abril de 2020.

De: Eng.? Clinica/FEAES.
Para: Comissao Permanente de Licitagdes - CPL | FEAES
AJC Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregao Eletronico n° 019/2020 - Feas

Apds analise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para a classificacao
da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentagéo:

e KSS Comeércio e Industria de Equipamentos Médicos LTDA

Em relag&o aos itens cotados, no que diz respeito as documentagdes apresentadas, informo:

Item 03: (Codigo 219768) Foco Cirurgico Portatil LED

e A empresa KSS Comércio e Industria de Equipamentos Médicos LTDA apresentou a documentagcao
exigida no Anexo | do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado.
ENTRETANTO, apds a analise dos documentos apresentados por essa empresa, o Foco Cirurgico
Portatil LED, marca KSS, modelo SKYLED 120 Com Emergéncia, com registro na ANVISA N°
10242640035, NAO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 03 do Pregdo Eletrénico N°
019/2020 — FEAS. Pois, o edital solicita “(...)A cupula deve possuir iluminagdo minima de 130.000
Lux; Bateria recarregavel de 4 horas na luminosidade maxima.” Enquanto que o Foco Cirurgico
Portatil LED proposto por esse fornecedor NAO POSSUI a autonomia de funcionamento em modo
bateria e nem a iluminagdo minima solicitada, conforme verificado no catalogo apresentado e na
especificagéo técnica desse equipamento disponivel em
http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS .asp
a qual informa:
“Sistema de Emergéncia a Bateria com 3 horas (180 minutos) de duracéo de luz plena”
“intensidade luminosa de 0 a 120.000 lux”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser
DESCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Memorando n.° 033/2020 — Eng.2 Clinica/FEAS

Curitiba, 16 de marco de 2020.

De: Eng.? Clinica/FEAES.
Para: Comiss&o Permanente de Licitagbes - CPL | FEAES
A/C Sra. Juliano Eugenio da Silva:

Referente: Pregéo Eletrénico n® 019/2020 — Feas

Apds analise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para
a classificagao da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentagao:

e Barrfab Industria Comércio Importagéo e Exportacdo de Equipamentos Hospitalares
LTDA.

Em relacao aos itens cotados, no que diz respeito as documentagées apresentadas,
informo:

Item 04: (Codigo 219769) Mesa Cirargica

A empresa Barrfab Industria Comércio Importagdo e Exportagdo de Equipamentos
Hospitalares LTDA. apresentou a documentacéo exigida no Anexo | do Edital de
Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Apds a analise dos
documentos apresentados por essa empresa, a Mesa Cirlrgica, marca Barrfab,
modelo BF683 TDP, com registro na ANVISA N° 80009860008, ATENDE
tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregéo Eletronico N° 019/2020 — FEAS.
Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,

folod 1o 3L
Eng.° Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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Fundacao Estabal de Atencao
. a Sagde de Curivda

Memorando n.° 034/2020 — Eng.? Clinica/FEAS

Curitiba, 16 de margo de 2020.

De: Eng.2 Clinica/FEAES.
Para: Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL | FEAES
A/C Sra. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregéo Eletronico n® 019/2020 — Feas

Apos analise das documentagdes exigidas no Anexo | “documentos exigidos para
a classificagao da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentagao:
e Klemmen Importagbes EIRELI. EPP

Em relacéo aos itens cotados, no que diz respeito as documentacdes apresentadas,
informo:

Item 06: (Codigo 219771) Venoscopio — Localizador de Veias Periféricas
A empresa Klemmen Importages EIRELI. EPP apresentou a documentagao exigida
no Anexo | do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado.
Apos a analise dos documentos apresentados por essa empresa, o \VVenoscopio —
Localizador de Veias Periféricas, marca Duan, modelo IV Plus, com registro na
ANVISA N° 80745059001, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 06 do Pregao
Eletronico N° 019/2020 — FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,

Bboks Lbodk S M.,
Eng.° Roberto L. Dallagranna

CREA-PR: 75520/D
Eng.? Clinica FEAES
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