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Boletim de esclarecimento n° 1

Processo Administrativo n°®: 276/2021.
Pregéo Eletrénico n°: 130/2021.

Objeto: “Registro de pregos para futuro
fornecimento de materiais hospitalares,
pelo periodo de 12 (doze) meses”

Informamos que foi recebido pedido de esclarecimento para o certame em
epigrafe, nos seguintes termos:

Boa tarde,

Vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos para os itens 11 e 12:
Item 11: Qual o tamanho e cor do clip?

Item 12: Qual o tamanho e cor do clip?

Essas séo as cores que temos:

! (I / /

Pequeno/Médio Médio Médio/Grande Grande

Clips e Cartuchos*

T ho Referéncia Alvra do Alvra do
amani®  Cartucho/Unidade Clip Fechado  Clip Aberto

Micro 16.3090 Branco
Pequeno 16.3091 Amarelo

Segue anexo nosso catalogo para facilitar.

Por se tratar de questbes de ordem estritamente técnica, este questiona-
mento foi enviado ao setor responsavel da Feas, o qual se manifestou conforme se-
gue:
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Prezada,

Em resposta ao pedido de esclarecimento informo que os clips s&o:

Item 11 - Clip para Videolaparoscopia em Titanio - Grande (Carga c/ 6un.) -
Cor Laranja

Item 12 - Clip para Videolaparoscopia em Titdnio - Médio (Carga c/ 6un.) -
Cor Verde

No descritivo ndo mencionamos os tamanhos para néo restringir a participa-
¢do, porém, as cores dos clips sdo universais.

Curitiba, 06 de outubro de 2021.

Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira
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CLIP-SLS

Clips Hemostaticos em Titdnio

COS EM TITANIO

CLIPS HEMOSTATI

Distribugae:

eDLO®

www,edlo.com.br
+55 51 3052-3900

Pagina 3de 6


http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/
http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/
http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/
http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/

Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3° andar

Capao Raso — Curitiba/PR

CEP 81.130-160

(41) 3316-5927
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

De puro titanio

Biologicamente inerte, sem efeito de meméria, o clip SLS &
feito para obter um melhor resultado maleabilidade
comportamento; radio opaco, compativel com RMN/IRM.

Forma em barrote

O clip se fecha primeiramente pelas suas extremidades,
e=—— para fechar o vaso antes de sua oclusao completa.

Um cartucho de facil carregamento

= Permanéncia do clip sobre seu suporte
através de um sistema de lamelas flexiveis.

» Fixacdo do cartucho por adesivo.

= Carregamento preciso e sem esforco do clip
no seu aplicador.

= Preensibilidade ergondmica.

Micro Pequeno

\

Um aplicador perfeito

Uma gama completa
= Gama para cirurgia aberta: Comprimentos de 15 cm, 19 cm, 19 cm angulada, 28 cm e 28 cm angulada.
= Gama para cirurgia laparoscopica: Diametros do tipo 5 mm, 6,5 mm, 10 mm e 12 mm.

6 tamanhos disponiveis, 1 tamanho exclusivo, & cores,
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Estrutura interna

= Superficie interna inteiramente constituida de pontas de
diamantes que formam uma estrutura similar a superficie das
boquilhas de um porta-agulha.

» Comportamento multidirecional e seguro do clip sobre o vaso,
sem risco de ferimento.

Secdo triangular
» Precisao de posicionamento do clip nas boquilhas do aplicador,
gracas a forma triangular do fio de titanio.

Pequeno/Médio Médio Médio/Grande Grande

A superficie interna da parte ativa recebe um tratamento especifico,
a fim de assegurar a permanéncia do clip no seu aplicador.
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Clips e Cartuchos*

Referéencia

Altura do
Temantio Cartucho/Unidade

Clip Fechado
Micro

16.3090

Branco

Altura do
Clip Aberto

Largura

Pequeno Amarelo

16.3091

Apresentacdo
Tamanho** Referéncia - Caixa

12.1344

Apresentacao
Micro

(*) Registro no Ministério da Saddo (RMS) 10230390041

30 cartuchos de 6 clips / 180 clips

Pequeno 12.1504

Cor
Branco

19 cm
03.1381

15 cm

03.1373

Tamanho™** 19 e¢m (angulada)

Micro

30 cartuchos de 6 clips / 180 clips

28 cm
03.2790

ok

CLIPS HEMOSTATICOS EM TITANIO

Clipadoras
28 cm (angulada)

Pequeno Amarelo  03.1509 03.1512 03.1375

Comprimenjto

20cm
14.15%96

Tamanho** 33cm 42em

“Clipadoras Laparoscépicas

03.0509

Diaémetro do trocdter correspondente

14.1497 14.1499

(**) Indicacbes de tamanhe referentes aos clips. (***) Comprimento Especial a Pedido

1T™M S/A IndGstria de Tecnologias Médicas

EDLO@

851220-02 IMPRESSO EM 27/03/2017.

Rua Berto Cirio, 751 — Bairro 530 Luis - Canoas/RS
CEP: 92420-030 - Tel: +55 51 3052.3900 edlo@ed|o.com.br

Pagina 6 de 6


http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/
http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/
http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/
http://www.feas.curitiba.pr.gov.br/

