Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3° andar

Capao Raso — Curitiba/PR

CEP 81.130-160

(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 31/2022.
Pregéo Eletrénico n°: 29/2022.

Objeto: Registro de pregos para futuro
fornecimento de indicador quimico, papel grau
cirargico, teste integrador classe 5.

Aos vinte e sete dias do més de abril do ano de dois mil e vinte e dois, o Pregoeiro
devidamente designado efetuou o julgamento do pregao eletrbnico em epigrafe.
Apos analise das propostas, dos lances e da habilitagdo das empresas,
considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em
conformidade com os documentos de analise técnica que se encontram anexados a
esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (211221 [BR0340811]/ indicador quimico (teste

bowie&dick) - pacote desafio), a classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: IS 8 International Supplies Importacao E Comercio De
Produtos Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta
para este item uma vez que em analise de amostra verificou-se a
desconformidade do produto, em especial por ndo estar embalado em
nao tecido, bem como nao possuir material poroso entre as camadas de
folhas, conforme os documentos de analise técnica em anexo. Marca:
BOWIE DICK 4K, valor unitario: R$ 5,17.

2°. Licitante: Stericontrol Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta
para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condi¢des
editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos
requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: STC, valor unitario: R$ 5,18, quantidade: 3.000
pacotes, valor total: R$ 15.540,00.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagao e julgou habilitada a empresa: Stericontrol Ltda.

No que diz respeito ao item 02 (4360 [sem BR]/ papel grau ciruargico 80 mm), a
classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
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proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condi¢des editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 30,13, quantidade:
60 bobinas, valor total: R$ 1.807,80.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitacdo e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 03 (212820 [sem BR]/ papel grau cirurgico 120mm), a

classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condigbes editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 45,20, quantidade:
120 bobinas, valor total: R$ 5.424,00.

Apods o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagado e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 04 (12914 [BR0442668] / papel grau cirdrgico 150mm), a

classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condigbes editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 56,49, quantidade:
120 bobinas, valor total: R$ 6.778,80.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagdo e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.
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No que diz respeito ao item 05 (11320 [BR0442384] / papel grau cirargico 200mm), a

classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condigbes editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 75,33, quantidade:
150 bobinas, valor total: R$ 11.299,50.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitac&o e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 06 (211237 [sem BR]/ papel grau cirurgico 250mm), a

classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condigbes editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 94,16, quantidade:
120 bobinas, valor total: R$ 11.299,20.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagédo e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 07 (212822 [BR0442386] / papel grau cirurgico 300 mm),

a classificagao de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condi¢des editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 112,99, quantidade:
80 bobinas, valor total: R$ 9.039,20.

Apos o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
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habilitagdo e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 08 (212821 [BR0442388] / papel grau cirurgico 420mm),

a classificagao de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Amcor Flexibles Brasil Ltda.: resolveu-se por classificar sua
proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as
condi¢des editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto
aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: addpack, valor unitario: R$ 169,48, quantidade:
30 bobinas, valor total: R$ 5.084,40.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitacdo e julgou habilitada a empresa: Amcor Flexibles Brasil Ltda.

No que diz respeito ao item 09 (212211 [sem BR]/ teste integrador classe 5 — pacote

desafio), a classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Stericontrol Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua
proposta para este item uma vez que em analise de amostra verificou-se
a desconformidade do produto, em especial por “ndo atender as
recomendagdes da norma devido auséncia de integrador biologico”,
conforme os documentos de analise técnica em anexo. Marca: STC, valor
unitario: R$ 6,20.

2°. Licitante: IS 8 International Supplies Importacao E Comercio De
Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para
este item uma vez que a empresa respeitou todas as condi¢oes
editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos
requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: ULTRAPACK, valor unitario: R$ 6,69,
quantidade: 7.000 pacotes, valor total: R$ 46.830,00.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagdo e julgou habilitada a empresa: IS 8 International Supplies
Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.
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Total geral dos itens do pregdo eletrénico n°: 29/2022: R$ . Nada mais tendo a
constar, esta Ata foi assinada pela Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Mirelle Pereira Fonseca Veridiane De Paula Macedo Sotto Maior
Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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Memorando n.° 39 - Compras 11 de marco de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissdo Permanente de Licitagdo Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva
Referente: Pregao Eletronico n° 29/2022 - Feas

Apds andlise das documentacdes exigidas no Anexo | “DOCUMENTOS
EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAGAO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos

exigidos no Edital de Embasamento:
v AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA;
v IS_8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAGCAO E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
v" STERICONTROL LTDA.

Em relacdo aos itens cotados, informo:

Item 01: 211221 / Indicador Quimico (Teste BOWIE&DICK) - pacote desafio:
e Aempresa IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAGAO E COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou na plataforma Publinexo a
documentagdo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e possui a

Autorizagdo de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo com o
solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA —
2 UNIDADES.

Item 02: 4360 / Papel grau cirurgico 80 mm:
e A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma
Publinexo a documentacéo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e
possui a Autorizagdo de Funcionamento da Licitante, as quais estao de acordo

com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.
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Item 03: 212820 / Papel grau cirargico 120mm:
e A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma

Publinexo a documentacgao exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e
possui a Autorizagdo de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo

com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 04: 12914 / Papel grau cirargico 150mm:
¢ A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma

Publinexo a documentagé@o exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e

possui a Autorizagao de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo

com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 05: 11320 / Papel grau cirargico 200mm:
e A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma
Publinexo a documentacgé@o exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e

possui a Autorizagdo de Funcionamento da Licitante, as quais estao de acordo

com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 06: 211237 / Papel grau cirtirgico 250MM:

e A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma
Publinexo a documentagao exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e
possui a Autorizagcao de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo
com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 07: 212822 / Papel grau cirirgico 300mm:
e A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma

Publinexo a documentacdo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e

possui a Autorizacdo de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo
com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 08: 212821 / Papel grau cirdrgico 420mm:
e A empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA anexou na plataforma

Publinexo a documentacéo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e
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possui a Autorizacdo de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo
com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 09: 212211 / Teste integrador classe 5 - pacote desafio:
e A empresa STERICONTROL LTDA anexou na plataforma Publinexo a
documentacdo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e possui a

Autorizacéo de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo com o
solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA —
2 UNIDADES.

/‘,‘
—
(@ e Y NG
Fabiana Martins
Coordenadora de Compras Feas
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de Atiengao a Saude

FICHA DE ANALISE TECNICA — PE 29/2022

ITEM 01: 211221 / INDICADOR QUIMICO (TESTE BOWIE&DICK) - PACOTE DESAFIO:
Pacote teste "Bowie & Dick" descartavel, padrdao AAMI, classe 2 conforme norma
ANSI/AAMI/ISO 11.140 - 1, para verificagdo da eficiéncia de autoclaves pré-vacuo que
utilizam bomba de vacuo para remogéo do ar do interior da cdmara interna do esterilizador.
Constituido por duas folhas de teste impressas com indicador quimico sensivel ao vapor,
dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma
embalagem que forma um pacote. O pacote deve ser embalado em nao tecido descartavel e
fechado por um rétulo indicador que indica a exposigao ao vapor através de um indicador
quimico de exposicdo. A folha de teste principal deve possuir um indicador quimico
impresso em cor clara, que vai apresentar mudancga de coloragdo uniforme, do mais claro ao
mais escuro, e a cor preta. Quando exposta ao vapor saturado sob presséo entre132°C e
134°C por 3,5 a 4 minutos, exceto quando houver falhas na remogao do ar. O pacote teste
também deve contém uma “folha de alerta”, com um indicador quimico que altere de cor
clara para escura, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vacuo. Apresentar
local para indicag&o de data, numero do esterilizador e identificagao do operador.

MARCA: BOWIE DICK 4K

ANALISE:

O material atende ao descritivo? () sim (¢ ) ndo

JUSTIFICATIVA Praduky wol eXo. embolads ned Kecds . businod
S oW el Jpsnons e RN 05 Cormods da %AQ?‘CS

Curitiba, 23 de _arwooy de 2022.

I'E”“"(»;(':_.’J Koller
oorg CC - CME

COREN (Pg~{13.641 , '
Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura

do responsavel pela avaliacdo do responsavel pela avaliagao

Feas — Fundagao Estatal de Atengao a Saude

E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n° 90 — CEP: 81110-522
Curitiba - PR
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FICHA DE ANALISE TECNICA — PE 29/2022

ITEM 09: 212211/ TESTE INTEGRADOR CLASSE 5 - PACOTE DESAFIO:

Pacote teste desafio pronto, de uso Unico, deve ser composto por um Integrador Quimico
Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionado em um substrato poroso
embrulhado em embalagem descartavel. O pacote deve ser projetado para desafiar o
processo de esterilizacdo a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16
campos AAMI, para liberagdo de cargas subsequentes que ndo contenham implantes. O
integrador quimico deve ser projetado para reagir & temperatura, tempo e vapor, se todas as
condigdes necessarias para a eliminagdo de microrganismos no interior do pacote forem
alcangadas. O rétulo externo devera conter nome do produto, lote e data de expiragdo, além
de um indicador quimico de exposic&o, que mudara de cor mais clara para escura, para
diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilizacdo por vapor saturado.
MARCA: STC

ANALISE:

O material atende ao descritivo? () sim ( X ) ndo
JUSTIFICATIVA: Rascuds wor @dvemdi. 05 5uto aendlas d0w
e oo NS ouarnan. A& S grade. b«i@e‘}&c&

Curitiba, 23 _de NONCT de 2022,

Franciseo J. Koller

Coor CME
CORE 3.641

Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo € assinatura
do responsavel pela avaliacao do responsavel pela avaliagao

Feas - Fundagao Estatal de Atengio a Saude
E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n° 90 — CEP: 81110-522
Curitiba - PR
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Memorando n.° 52 - Compras 23 de margo de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas
Para: Comissdo Permanente de Licitagao Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregao Eletronico n°® 29/2022 - Feas

Apo6s andlise das documentacbes exigidas no Anexo | “DOCUMENTOS
EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAGAO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos

exigidos no Edital de Embasamento:
v IS_8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
v" STERICONTROL LTDA.

Em relagéo aos itens cotados, informo:
Item 01: 211221 / Indicador Quimico (Teste BOWIE&DICK) - pacote desafio:
e A empresa STERICONTROL LTDA anexou na plataforma Publinexo a
documentacdo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e possui a
Autorizagdo de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo com o
solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA —
2 UNIDADES.

Item 09: 212211 / Teste integrador classe 5 - pacote desafio:
e AempresalS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou na plataforma Publinexo a

documentacéo exigida no Anexo | do Edital de Embasamento e possui a

Autorizagao de Funcionamento da Licitante, as quais estdo de acordo com o
solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA —
2 UNIDADES. fans

.
-\
. “aN\ \'—639
- . Fab\a 7 mp\'as
\j((}Q).C-"m kA (;oo\'d-de C\J o0 3877

. " cul@
Fabiana Martins watd

Coordenadora de Compras Feas
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do Atencao a Satde

FICHA DE ANALISE TECNICA — PE 29/2022

ITEM 09: 212211 / TESTE INTEGRADOR CLASSE 5 - PACOTE DESAFIO:

Pacote teste desafio pronto, de uso Unico, deve ser composto por um Integrador Quimico
Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionado em um substrato poroso
embrulhado em embalagem descartavel. O pacote deve ser projetado para desafiar o
processo de esterilizagdo a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16
campos AAMI, para liberagdo de cargas subsequentes que ndo contenham implantes. O
integrador quimico deve ser projetado para reagir a temperatura, tempo e vapor, se todas as
condi¢bes necessarias para a eliminagdo de microrganismos no interior do pacote forem
alcangadas. O rétulo externo devera conter nome do produto, lote e data de expiragao, além
de um indicador quimico de exposigdo, que mudaré de cor mais clara para escura, para
diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilizagdo por vapor saturado.
MARCA: ULTRAPACK

ANALISE:

O material atende ao descritivo? (X ) sim () ndo
JUSTIFICATIVA:

Curitiba, 31 _de __ao £ . de 2022.

Fr:m(‘lxrn]. Koller

Coord CC . CME
CORE 113.641
Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsavel pela avaliagdo do responsavel pela avaliagao

Feas — Fundacao Estatal de Atencéo a Satde
E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n°® 90 — CEP: 81110-522
Curitiba - PR
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de Atencao & Satde

FICHA DE ANALISE TECNICA — PE 29/2022

ITEM 01: 211221 / INDICADOR QUIMICO (TESTE BOWIE&DICK) - PACOTE DESAFIO:
Pacote teste "Bowie & Dick" descartavel, padrido AAMI, classe 2 conforme norma
ANSI/AAMIISO 11.140 - 1, para verificagdo da eficiéncia de autoclaves pré-vacuo que
utilizam bomba de vacuo para remogéo do ar do interior da cdmara interna do esterilizador.
Constituido por duas folhas de teste impressas com indicador quimico sensivel ao vapor,
dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma
embalagem que forma um pacote. O pacote deve ser embalado em nao tecido descartavel e
fechado por um rétulo indicador que indica a exposigdo ao vapor através de um indicador
quimico de exposi¢do. A folha de teste principal deve possuir um indicador quimico
impresso em cor clara, que vai apresentar mudanga de coloragéo uniforme, do mais claro ao
mais escuro, e a cor preta. Quando exposta ao vapor saturado sob pressdo entre132°C e
134°C por 3,5 a 4 minutos, exceto quando houver falhas na remogao do ar. O pacote teste
também deve contém uma “folha de alerta”, com um indicador quimico que altere de cor
clara para escura, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vacuo. Apresentar
local para indicagéo de data, numero do esterilizador e identificagao do operador.

MARCA: STC

ANALISE:

O material atende ao descritivo? (X ) sim () ndo

JUSTIFICATIVA:
Curitiba, I3 de ol € de 2022.
Francisco J. Koller
Coord. GC - CME
COREN >PR 113.641
Nome/carimbo e assinatura Nome/carimbo e assinatura
do responsavel pela avaliagéo do responsavel pela avaliagao

Feas — Fundagao Estatal de Atengao a Saude

E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothario Boutin, n° 90 — CEP: 81110-522

Curitiba - PR
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RACOIIE TESTE
BOWIE & DICK

ol Gt CEE e

ALERTA

SOBRE O PRODUTO

Conforme ISO 11140-4 e ISO 11140-1, Tipo s2.

Mudanca de coloracao de azul para preto.

INFORMAGCAO PARA PEDIDOS
Apresenta Folha Alerta indicativa que o

equipamento necessita de uma avaliacdo técnica. EMBALAGEM

. Y . - CAXA COM
Arquivamento facil e confiavel. 30 PACOTES

Otimo Custo Beneficio.

@ stericontrol.com - sac@stericontrol.com
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S =508

DESCRICAO DO PRODUTO

O pacote teste Bowie & Dick foi desenvolvido para monitoragao didria de esterilizadores a pré-vacuo. Sua tinta
termocromica foi calibrada para operar a 134 °C por 3,5 minutos, com sensibilidade para detectar a presenca de ar
residual presente na cadmara diante de uma falha de processo. Pode ser utilizado em esterilizadores com ciclos
subatmosfericos ou transatmosféricos como definido na ISO11140-4 para detectar a presenca residual de ar.

INSTRUCOES DE USO

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente antes de processar qualquer carga, com o esterilizador vazio.

1. Para aquecer apropriadamente o esterilizador, faga um ciclo curto. Se possivel, sem a fase de secagem.

2. Coloque somente o pacote teste STC-508 na autoclave, de preferéncia sobre o dreno da camara. O pacote de teste
deve estar com a seta indicada em sua lateral para cima.

3. Faga um ciclo de esterilizago a vapor por 3,5 minutos a 134 °C (uma fase de secagem de 1a 5 minutos nao afetara o
teste).

4. Terminado o ciclo, remova o teste do esterilizador e permita o pacote esfriar (nao coloque em superficies frias). Puxe
o ziper atraves da parte frontal do pacote para abri-lo e faca a leitura do resultado. CUIDADO: Utilize o EP| adequado na
retirada do pacote, a fim de evitar queimaduras.

5. Remova o indicador do pacote e preencha as informacgoes no verso da folha Bowie Dick.

6. Apos o uso, descarte ou recicle o material da embalagem.

PRECAUGCOES

Se tiver alguma duvida sobre a mudanga de cor do indicador, o teste ndo deve ser considerado aprovado.
Nio utilize nenhum pacote que o indicador tipo €] presente na parte externa ndo esteja rosa antes da exposicao ao ciclo
de esterilizagao a vapor.

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensdes: 12cm x7cm
Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (15 a 30°C) e 10 a 70% de umidade relativa do ar.
Identificacdo: Lote e data de validade estdo impressos no produto,

“Nao use o indicador quimico apds a data de validade.

ISENCOES

Isento de chumbo e metais pesados toxicos.

CLASSIFICACOES DE NORMAS

ISO 11.140-1 e ISO 11.140-4, Indicador Tipo s2

Registro no MS. Produto ndo considerado “Produto para Saude” conforme Resolugdo - RDC. 185/2001 e enquadramento
sanitario da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

@;‘. stericontrol.com - [X] sac@stericontrol.com
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STC-508

INTERPRETACAO

Remova imediatamente o pacote de teste apés a conclusao do ciclo. Uma vez processada, a tinta indicadora de processo
Tipo el presente na etiqueta de identificacdo do pacote mudara de rosa para marrom escuro ou preto. Deixe o pacote

de teste esfriar; para interpretar as folhas de teste.
FOLHA DE TESTE PRINCIPAL

COMO LER UM TESTE BOWIE-DICK STC
I /PROVADO

NAQO PROCESSADO Um resultado de teste satisfatério é indicado por uma
folha que mostre mudanga de cor uniforme para preto,

e STE _____ STE 50 farote leste dowwe ek indicando uma adequada remogao do ar e rapida injegao

o e, de vapor, sem presenca de vazamentos significativos de
ar.

REPROVADO

Um resultado insatisfatorio do teste € indicado por uma
mudanca de cor nao uniforme na folha indicadora. Um
resultado nao uniforme é causado por residuos de ar na
camara do esterilizador e indica remogao incompleta do
ar da camara ou falha do esterilizador em reter um vacuo
durante o ciclo de teste, afetando a penetracao do vapor.
Se uma mudanga de cor ndo uniforme for observada no

) L teste principal, realize um outro teste. Caso o segundo
£ T Bowes:tlok spresenta s mudsns LK Nie A7 G CA6 DU Mo teste também mostrar uma alteracdo de cor nao

S uniforme, relate ao supervisor.

W SR 55208 Scusteste fowe ek

S FOLHA ALERTA

O poligona do teste ndo apresanta mudanca para o preto ou Marrom escuro
mas esta 3|
A esterilizadora pode ser utiizada porém requer urna manutenGio préxima

A tinta ultrassensivel rosa em formato de poligono
presente na folha, deve apresentar uma mudanga para
marrom escuro ou preto, qualquer cor inferior a essa
tonalidade indica presenga de pequenas porgoes de ar
e — G [0 Pt e ok Ok residual ndo detectado pela folha Bowie Dick. O resultado

- da folha de alerta de falha nde desqualifica o resultado
da folha Bowie Dick, ele indica que o egquipamento
necessita de uma avaliagao tecnica afim de detectar
possiveis problemas futuros no esterilizador.

= -, T AnmamTmaw

s b a——

O poligono do teste ndo apresenta mudanga de cor regular. Esse resultado
indica uma peguena quantidade de residuos de ar na camara

indica uma grande quantidade de residuos de ar na camara.

Registro no MS. Produto ndo considerado “Produto para Satde” conforme Resolugdo - RDC. 185/2001 e
enquadramento sanitario da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

@ stericontrol.com - [ sac@stericontrol.com
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STC-508

Pacote teste Bowie & Dick EcoPack com Indicador quimico Tipo s2
DESCRICAO:
O pacote teste Bowie & Dick foi desenvolvido para monitoragdo didria de esterilizadores a pré-vacuo. Sua tinta
termocrémica foi calibrada para operar a 134 °C por 3,5 minutos, com sensibilidade para detectar a presenca de ar
residual presente na camara diante de uma falha de processo. Pode ser utilizado em esterilizadores com ciclos
subatmosféricos ou transatmosféricos como definido na 1ISO11140-4 para detectar a presenca residual de ar.

PROPRIEDADES FiSICAS
Processo Vapor
Dimensdes 120 mm x 70 mm
Embalagem 30 unidades/caixa
Mudanga de cor Cor Inicial: Azul
Cor Sinal: Preto

INDICACOES DE USO
Indicador Quimico Tipo s2 ] 134 °C/273 °F por 3,5 min

INSTRUCGES DE USO

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente antes de processar qualquer carga, com o esterilizador vazio.

1. Paraaquecer apropriadamente o esterilizador, faga um ciclo curto. Se possivel, sem a fase de secagem.

2. Coloque somente o pacote teste STC-508 na autoclave, de preferéncia sobre o dreno da cdmara. O pacote de
teste deve estar com a seta indicada em sua lateral para cima.

3. Faca um ciclo de esterilizacdo a vapor por 3,5 minutos a 134 2C (uma fase de secagem de 1 a 5 minutos nio
afetard o teste).

4. Terminado o ciclo, remova o teste do esterilizador e permita o pacote esfriar (ndo coloque em superficies frias).
Puxe o ziper através da parte frontal do pacote para abri-lo e faca a leitura do resultado. CUIDADO: Utilize o EPI
adequado na retirada do pacote, a fim de evitar queimaduras,

5. Remova o indicador do pacote e preencha as informac¢des no verso da folha Bowie Dick.

6. ApOs o uso, descarte ou recicle o material da embalagem.

COR INICIAL COR SINAL
STE

———

ST

bowie-dick

TRer

STC-508

ST( STC-508 - Pacote teste Bowie Dick
Eoha de aterta de amecpacho de falha

Stericontrol LTDA — Rua Padre Anchieta, 85 — 86025-590 — Londrina-PR — Brasil
Atendimento ao Consumidor: Tel. 43-3348-1516 | E-mail: sac@stericontrol.com | Internet: www.stericontrol.com
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STC-508
ARMAZENAMENTO

Temperatura 15 eC a 30 °C (Proteger de fontes de calor)

Umidade Relativa 10a 70%

Data de validade 2 anos apos a impressao

Atencdo Mantenha longe do perdxido de hidrogénio e outros

esterilizantes. O armazenamento sobre ou préximo a
uma fonte de calor deve ser evitado. Nao use
Indicadores danificados ou Indicadores que ndo estejam
com a cor rosa na etiqueta Tipo 1 externa. N3o use apos
a data de validade.

DESCARTE
Descartar como lixo comum. O indicador ndo libera substancias toxicas em quantidades que possam causar perigo
a saude, durante ou apds o processo de esterilizacdo.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
A stericontrol LTDA. declara que o indicador quimico STC-504 sujeita-se a todas as porg¢des aplicaveis a 1ISO 11140-
1:2014 Tipo s2 indicadores para uso em testes especificos e 1SO 11140-4:2007.

Stericontrol LTDA — Rua Padre Anchieta, 85 — 86025-590 — Londrina-PR — Brasil
Atendimento ao Consumidor: Tel. 43-3348-1516 | E-mail: sac@stericontrol.com | Internet: www stericontrol.com
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