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Ata de resultado de julgamento retificado

Processo Administrativo n°: 31/2022.
Pregéo Eletrénico n°: 29/2022.

Objeto: Registro de pregos para futuro
fornecimento de indicador quimico, papel grau
cirargico, teste integrador classe 5.

Aos dezesseis dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o Pregoeiro
devidamente designado efetuou a retificagdo do julgamento do pregéo eletrébnico em
epigrafe, apds analise de pleito recursal.

Onde se lé:

No que diz respeito ao item 09 (212211 [sem BR]/ teste integrador classe 5 — pacote

desafio), a classificagdo de propostas ficou conforme segue:
1°. Licitante: Stericontrol Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua
proposta para este item uma vez que em analise de amostra verificou-se
a desconformidade do produto, em especial por “ndo atender as
recomendagdes da norma devido auséncia de integrador biologico”,
conforme os documentos de analise técnica em anexo. Marca: STC, valor
unitario: R$ 6,20.

2°. Licitante: IS 8 International Supplies Importacao E Comercio De
Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para
este item uma vez que a empresa respeitou todas as condigoes
editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos
requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: ULTRAPACK, valor unitario: R$ 6,69,
quantidade: 7.000 pacotes, valor total: R$ 46.830,00.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagdo e julgou habilitada a empresa: IS 8 International Supplies
Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.

Leia-se:

No que diz respeito ao item 09 (212211 [sem BR]/ teste integrador classe 5 — pacote

desafio), a classificagdo de propostas ficou conforme segue:
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1°. Licitante: Stericontrol Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta
para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condig¢des
editalicias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos
requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de analise
técnica em anexo. Marca: STC, valor unitario: R$ 6,20, quantidade: 7.000
pacotes, valor total: R$ 43.400,00.

Apds o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na
classificagdo acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos a
habilitagao e julgou habilitada a empresa: Stericontrol Ltda.

Onde se |é:
Total geral dos itens do pregdo eletronico n°: 29/2022: R$ . Nada mais tendo a
constar, esta Ata foi assinada pela Equipe de Apoio.

Leia-se:

Total geral dos itens do pregdo eletronico n°: 29/2022: R$ 109.672,90. Nada mais
tendo a constar, esta Ata foi assinada pela Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Mirelle Pereira Fonseca Veridiane De Paula Macedo Sotto Maior
Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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¥ STERICONTROL

Ao

Excelentissimo Senhor Pregoeiro Juliano Eugenio Da Silva
At. Comissdo Permanente de Licitagdo

Referente: Pregéo eletrénico 29/2022 - FEAS, no item 09.

STERICONTROL LTDA. Devidamente inscrita no CGC/MF sob o numero:
82297680/0001-11, sito a Rua Padre Anchieta, 85, na cidade e comarca de Londrina, Estado do
Parand, ora representado por seu representante legal, vem a presencga de V.Sa., de conformidade
com os termos do Paragrafo 1 do Artigo 41 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, "In Temporis "
apresentar o presente:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisdo que inabilitou a empresa Stericontrol Ltda, vencedora do item
09.

DOS FATOS:
O Edital apresentou no item 09 a seguinte especificagéo para o fornecimento:

“ltem 09: 212211 [sem BR]/ teste integrador classe 5 — pacote desafio:

Pacote teste desafio pronto, de uso Unico, deve ser composto por um Integrador Quimico Classe 5,
conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionado em um substrato poroso embrulhado em
embalagem descartavel. O pacote deve ser projetado para desafiar o processo de esterilizacdo a
vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI, para liberacdo de
cargas subsequentes que ndo contenham implantes. O integrador quimico deve ser projetado para
reagir a temperatura, tempo e vapor, se todas as condigbes necessarias para a eliminacéo de
microrganismos no interior do pacote forem alcangadas. O rétulo externo devera conter nome do
produto, lote e data de expiragdo, além de um indicador quimico de exposigdo, que mudara de cor
mais clara para escura, para diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilizagéo
por vapor saturado.”

Cabe dizer, que o produto, PCD-0105, apresentado e fabricado pela empresa
Stericontrol LTDA, atende a todos os requisitos presentes no descritivo do item 09 do Edital, assim
como as necessidades técnicas do Instituto, posto neste certame a empresa Stericontrol tem
habilitagéo para fornecer os Pacotes Desafio de acordo com o Edital.

Ressaltamos que nao ha meng&o de indicador biolégico no item 09, o que invalida
a desclassificagdo do produto segundo o parecer: “Resolveu-se por desclassificar sua proposta
para este item uma vez que em andlise de amostra verificou-se a desconformidade do produto, em
especial por “ndo atender as recomendacfes da norma devido auséncia de integrador biolégico”,
conforme os documentos de andlise técnica em anexo.”

Segundo a ANSI/AAMI/ISO 11140-1 a obrigatoriedade da presenga do Indicador
Biologico em todos os Pacotes Desafios se da apenas para cargas contendo implantes, e como
descrito no item 09 é exigido que “O pacote deve ser projetado para desafiar o processo de
esterilizagcdo a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI, para
liberacdo de cargas subsequentes que ndo contenham implantes.”, sendo assim, para o item 09 do
Edital, ndo ha a obrigatoriedade do Indicador Biolégico.
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A empresa Stericontrol LTDA., trabalha com diversos tipos de Pacote Desafio,
sendo necessario a especificacdo do Indicador Bioldgico e tempo de incubacédo na especificagcao
do produto em edital, caso haja a necessidade dele dentro do Pacote Desafio.

DO DIREITO

Muito embora a empresa STERICONTROL LTDA tenha atendido as
especificagdes técnicas apresentadas no Edital, mesmo assim foi inabilitada para fornecimento do
Pacote Desafio, objeto do item 09, contrariando o que estabelece a lei e o Edital.

Ressaltamos que Pacote Desafio (PCD-0105), ofertado por STERICONTROL
LTDA, apresenta um desafio ao processo de esterilizagdo a vapor equivalente ao dispositivo
desafio de processo de 16 toalhas (PCD) recomendado pela AAMI ST79 e a todos os requisitos
presentes no descritivo do item 09 do Edital, bem como o Integrador quimico atende a norma
ANSI/AAMI/ISO 11.140-1.

O fato de a exigéncia do Indicador Biolégico ndo constar no descritivo do Edital
significa que os produtos ali solicitados néo tém a necessidade do Indicador Bioldgico no Pacote
Desafio.

DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer a Recorrente que o Sr. Responsavel, reconsidere a
deciséo, ou em assim nédo o fazendo, que remeta este recurso a ilustre autoridade superior, para
que |lhe seja dado integral provimento, para o fim de classificar a empresa STERICONTROL LTDA,
como habilitada para o fornecimento do item 09, uma vez que atende as especificagbes técnicas
estabelecidas para o produto e Edital.

Termos em que
pede deferimento.

Londrina, 29 de abril de 2022.
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Centro Cirurgico & Central de Material e
Esterilizagao

Rua Lothario Boutin, 90

Pinheirinho — Curitiba/PR

81.110-522

3316-5982

www.feaes.curitiba.pr.gov.br

11 de maio de 2022.

Memorando n.° 020/2022 - CC/ CME

Assunto: Esclarecimento Pregao eletrénico 29/2022 - FEAS, no item 09.
| — Conforme nota de solicitagdo do Pregao eletrénico 29/2022 - FEAS, no item
09, referente ao descritivo do teste integrador classe 5 — pacote desafio.
I — Em resposta, existe reconsideracdo da proposta, considerando a
apresentacdo do produto apresentado pela Empresa Stericontrol compativel com o
. descritivo solicitado.

Estou a disposi¢do para eventuais duvidas.

O

(\ﬁ;\,&“(va%" (J- L}ét &."

Enf. Ms. Francisco José Koller
Coordenador do Centro Cirargico e Central de Material e Esterilizagao
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